
AccuVein AV500 felhasználói kézikönyv



Felhasználói kézikönyv

Az AccuVein AV500 egészségügyi 
szakembereknek készült használati 

és kezelési útmutatója

AV500



A jelölések magyarázata
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Az AV500 készülék nem igényel rendszeres karbantartást, 

helyszíni kalibrálást és a helyszínen nem javítható.

FIGYELEM!



 

 
















